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不明物（行）があったときのおススメ監査手順Ⅰ【F】
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不明物となった薬剤の紐付けを
行うときは、まず不明物左寄せ
モードで対処します

① 「不明物左寄せ」 ボタンを押して、
不明物のみの表示画面にする

② 緑チェックマークが入っている薬剤
がすべて同一であることを確認する

③ 「一括修正」ボタンを押す

④ 表示された薬剤リストから該当する
薬剤をタッチする

⑤ 不明物左寄せモードで対処可能な
不明物が残っている場合は②から
④を繰り返す

⑥ 不明物が全てなくなったり、対処できない
不明物が残ったら、「不明物左寄せ」
ボタンを押し、不明物左寄せモードを解除
する

④

⑥

同一と判定できない薬剤は
緑チェックマークをタッチして消す



不明物（行）があったときのおススメ監査手順Ⅱ【F】
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一括修正できなかった不明物は
一包毎に対処します

⑦ 要確認リストの包番号をタッチして、
当該包の一包毎の表示画面にする

※ 右図はタッチ後の画面です

⑪ 全ての要確認包がなくなるまで
⑦から⑩を繰り返す

※全ての要確認包を一括クリアしたい時は
タイル表示に戻って、「〇本目問題なし」
ボタンを押してください

⑧ 不明物画像を数秒間長押し、表示
された薬剤リストから該当の薬剤名
をタッチする

又はグレーの空きタイルを数秒間
長押し、表示された不明物画像から
該当の不明物画像をタッチする

⑨ 当該包中に不明物がまだ残ってい
る場合は⑧を繰り返す

⑩ 当該包中に不明物がなくなったら
「完了」ボタンを押す

※ 飛び錠などの分包作製ミスがあれば
手直し後にWEBカメラで同実包を再撮
影してください

⑫ 要確認包が全て解決したら、
「タイル表示へ戻る」ボタンを押す
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