
モニター画面表示が拡大された場合

【方法１】

① 患者一覧画面を表示させ、患者リストを上下にスライドできる状態にする
※ 患者リストが少なくて上下できない画面では本方法での対処はできません

② 画面上部中央のリストを左指でタッチしてそのまま離さない
③ 左指を下にゆっくりスライドさせて患者リストを動かしながら、右指で画面下部中央をタッチ

する (右手の指は特に動かす必要なし)
⇒ 左指のスライドに合わせて画面表示が徐々に縮小される

画面表示の大きさを元に戻すために以下の何れかの方法で対処する

※ なお、モニター画面拡大された原因は画面の2ヶ所に同時にタッチしたためです

【方法２】

① 付属キーボードを専用PCまたはモニター裏のUSBポートに接続する
② Ctrlキーと0キーを同時に押す

⇒ 押すと同時に画面表示が元の大きさに戻る
③ キーボードを外す

【方法３】

① 専用PCの電源ボタンを短く押す（シャットダウンする）
② シャットダウンしたら、専用PCの電源ボタンを短く押す（再起動させる）

⇒ 通常の大きさの画面表示で起動する

③②
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