
超音波式 加湿器使用についての注意事項

超音波式加湿器（次亜塩素酸水入り、空間除菌脱臭機も含む）をPROOFIT 1D/1D Ⅱ
付近で使用した際にPROOFIT 1D/1D Ⅱ 外部・内部に「白い粒子」が付着する場合が
あります。
薬剤撮影部分のガラス面に「白い粒子」が付着すると、監査性能が低下する可能性が
あります。

超音波式加湿器（次亜塩素酸水入り、空間除菌脱臭機も含む）を使用される
場合、3m以上もしくは出来る限りPROOFIT 1D/1D Ⅱから離れた場所でのご
使用をお願いいたします。

・PROOFIT 1D/1DⅡ取扱説明書 【薬剤撮影部分のお手入れ】の項目に沿って清掃して
も薬剤撮影部分ガラス面に曇り等が見られる場合、サポートセンターにご連絡をお願い
いたします。

～お願い～


