
PROOFIT 1D ・ 1DⅡ 【禁止事項】
電源ボタンの⾧押しを行うと、故障の原因になります
復旧に数日かかったり、監査記録の復元ができなくなることがありますので、
絶対にしないようにお願い致します
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【禁止!】 シャットダウン時の毎回「強制終了」
※すぐにシャットダウンや再起動が必要な場合は「強制終了」ボタンを押してください

「強制終了」ボタンを押すと監査記録がバックアップされず、専用PC故障時に復
元ができなくなります。バックアップに数時間かかることもありますが、自動でシャット
ダウンされますので、業務終了時(終業時)には「強制終了」ボタンは押さないでく
ださい。

【禁止!】 読取機 電源ボタンの⾧押しによるシャットダウン

①エラーを解除しても挿入口のランプが白色点灯
しない場合は、前扉・右側面扉が開いていない
か確認後、ログイン画面から「シャットダウン」
してください

②①ができない場合は、サポートセンターへご連
絡ください

サポートセンターで装置の状態を確認しながら、安全なシャットダウン方法をご案内致します。

【禁止!】 専用PC 電源ボタンの⾧押しによるシャットダウン

①シャットダウンしたい場合は、ログイン画面から
「シャットダウン」してください

②①ができない場合のみ、専用PC電源ボタン
短押し(1秒以内)でシャットダウンしてください

③短押しでシャットダウンできない場合は、
サポートセンターへご連絡ください

＜1D用専用PC＞

＜1DⅡ用専用PC＞


