
2023年5月9日配信の新機能をご紹介します！

（１） ラベル印字項目の追加

（２） 服やっくん連携用ラベルへ薬剤名印字の追加

（３） 分包品読込中の包ズレ検出

→ 詳細は２ページ参照

→ 詳細は３ページ参照

→ 詳細は４ページ参照

バージョンアップのご案内（V01.02.02.06）

業務終了のタイミングで「シャットダウン」ボタンより「バージョンアップ」の

実施をお願い致します。

※バージョンアップ後の初回シャットダウンは、古いデータの自動削除処理を行うため、

１時間程度長くなることがあります。そのままの状態で放置してください。

ログイン画面の「バージョンアップ」ボタンからも実施可能です。

なお、本バージョンアップには20分程度の時間がかかります。

V01_02_02_06
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オリジナルラベルフォーム作成の印字項目が追加されました。

「メニュー」→ 「ラベルフォーム管理」の「新規作成」または「編集」から

ラベルフォームの編集画面にて印字項目の選択をしてください。

（１） ラベル印字項目の追加（１） ラベル印字項目の追加
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No. 印字追加項目
薬局

病院
レセコン連携のみ 分包機連携

① 患者カナ氏名 〇 〇 〇

② 病棟 × － 〇

③ 病室 × 〇 (※2) 〇

④ 分包機連携コメント(※1) × 〇 (※2) 〇

⑤ 処方区分 × － 〇

※１ 分包機連携コメントは分包機で設定されている用法コメントの1件目のみ20文字まで印字できます。

※２ 分包機のメーカーや機種、バージョンにより対応していない項目があります。

詳しくはサポートセンターへお問い合わせください。

〇:印字可能 ×:印字不可 －:薬局では使用しない項目

バージョンアップのご案内（V01.02.02.06）
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（２）服やっくん用ラベルへ薬剤名印字の追加（２）服やっくん用ラベルへ薬剤名印字の追加

服やっくん連携用QRコード付きのラベル選択時にも標準で薬剤名を選択できるようになりました。

バージョンアップのご案内（V01.02.02.06）

服やっくん連携をお使いのお客様専用のオリジナルラベルフォームで

薬剤名の印字項目が追加されました。

「メニュー」→ 「ラベルフォーム管理」の「新規作成」または「編集」から

ラベルフォームの編集画面にて印字項目の選択をしてください。
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（３）分包品読込中の包ズレ検出（３）分包品読込中の包ズレ検出

監査読込した実包の最終包とトレーラ(後ろ空包２包)の１包目に対して以下のエラー判定を追加しました。

①実包の最終包に薬剤がない場合

実包14包の例）

期待値

監査結果

②トレーラ (後ろ空包２包) の１包目に薬剤がある場合
実包14包の例）

期待値

監査結果

空包３包 または 専用リーダー トレーラ実包

1包目 2包目 13包目 14包目

バージョンアップのご案内（V01.02.02.06）
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分包品読込中に包ズレを検出した場合に、エラーメッセージが表示

されるようになりました。表示された際には、ラベルが正常に貼付さ

れているか、分包品の薬剤が正しいかをご確認ください。

空包３包 または 専用リーダー トレーラ実包

1包目 2包目 13包目 14包目

※分包機連携をしている分包機へ「空包」を設定されているお客様は、
「空包」の処方が最終包の場合、必ず「W-2163」のエラーメッセージが表示されます。

空包３包 または 専用リーダー トレーラ実包

1包目 2包目 13包目 14包目

空包３包 または 専用リーダー トレーラ実包

1包目 2包目 13包目 14包目


